
Der Barcode ist vom Gerät nicht lesbar, weil

1. zu hoch/verkehrt herum geklebt
2. quer geklebt
3. zu tief geklebt
4. unzusammenhängend geklebt / zwei Barcodes
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Korrektes Bekleben der Probenröhrchen




