
Blutabnahme bei Neugeborenen für Blutbild und CRP 

Zur Abnahme bitte folgendes Röhrchen verwenden: Multivette® 600 EDTA K3E, 15.1671

1.	 Abnahme IMMER über die Kapillare, da diese das EDTA (feiner Nieder-
schlag) enthält und somit das Blut bei der Abnahme ungerinnbar  
gemacht wird.

2.	 Mindestfüllmenge bis zur schwarzen Markierung (Buchstabe T) auf dem 
Beispielfoto. Füllstand dabei in der Kapillare ungefähr bis zur gestrichelten 
Linie. 

3.	 Anschließend Kapillare entfernen (Blut läuft dabei nahezu vollständig 
aus der Kapillare ins Röhrchen nach) und Füllstand kontrollieren.  
(Mindestfüllmenge bis zur schwarzen durchgezogenen Linie!)

4.	 Dann Röhrchen mit rotem Deckel verschließen.

5.	 Messung des Blutbildes bitte im POCT-Labor am XQ320 (Gerät benötigt 
nur ca. 20 µL),  Messung erfolgt offline, daher bitte Geräteausdruck als 
Befund mitnehmen. 

6.	 Den Rest der Probe bitte als Zentrallabor-Auftrag (NUR CRP anfordern) 
ins Zentrallabor schicken.




